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INTRODUCCION:
A dia de hoy el fijador “Gold Standard” dentro de los laboratorios de Anatomia Patologica
sigue siendo el formol.

La Agencia Internacional para la Investigacion del Cancer lo ha clasificado como Cancerige-
no de categoria 1B, con la indicacion de peligro H350 y mutageno de categoria 2, con la in-
dicacion de peligro H341 segln el reglamento UE 605/2014 CLP.

Esta nueva clasificacion y la entrada en vigor de la normativa actual en enero de 2016, lleva
a las autoridades sanitarias a investigar el modo de eliminar o minimizar su uso en el entor-
no de trabajo.

TissueSAFE® SealSAFE®

OBJETIVOS:

-Erradicar o reducir al minimo la presencia de formol.
-Fijacion estandarizada y resultados histologicos optimizados.
-Muestra ideal para Biobanco.

-Mejora de |a fase pre-analitica.

-Reducir la exposicion del personal al formol.

-Archivar muestras practicamente sin formol.

-Reducir costes de eliminacion.

MATERIAL Y METODOS: Cadena de frio Muestra en la funda Inyectado en SealSAFE®

En la unidad quirdrgica, inmediatamente despues de la escision, las .
muestras se trasfieren a una sala adyacente en |la que esta instalado el o
TissueSAFE®. La pieza se coloca en la funda de preservacion selecciona- | |
da segun su tamano vy se sella al vacio con |la presion adecuada en cada
Ccaso.

La muestra debe almacenarse debidamente identificada en nevera
entre 2- 4°C hasta su traslado al servicio de Anatomia Patologica, sin
perder la cadena de frio. Garantizando su preservacion hasta 72h.

A su llegada al laboratorio tras |la verificacion de los datos, el patologo
procede a la descripcion de la pieza que llega en condiciones originales
para su apertura y posterior fijacion mediante el sistema SealSAFE®, in-
vectando la cantidad de formol en funcion del peso de la muestra.

RESULTADOS:

En el periodo de un afio de trabajo con el nuevo sistema se
elimino el uso del formol en quirofano y se redujo en el labo-
ratorio de Anatomia Patologica.

El control del proceso de fijacion favorece la mejora de re-
sultados diagnosticos.

Se obtiene un archivo reducido, incluso sin formol y ahorro
en la eliminacion de residuos.

Hibridacion

CONCLUSIONES:

La reduccion del uso de formol y de los costes de eliminacion de residuos, supone un avance en nuestro entorno de trabajo y en problemas relaciona-
dos con el medio ambiente.
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